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工频大电流发生器校准规范
1 [bookmark: _Toc364673244][bookmark: _Toc497833327][bookmark: _Toc524431471][bookmark: _Toc524432024][bookmark: _Toc524429693][bookmark: _Toc364786284][bookmark: _Toc1643][bookmark: _Toc364785663][bookmark: _Toc524431417][bookmark: _Toc524425172][bookmark: _Toc524431802][bookmark: _Toc325970854]范围
本规范适用于新制造、 使用中和修理后的最大输出电流不大于10 kA的工频大电流发生器的校准。
2 [bookmark: _Toc498939705][bookmark: _Toc524432025][bookmark: _Toc22207][bookmark: _Toc410905125][bookmark: _Toc524431418][bookmark: _Toc524429694][bookmark: _Toc524431803][bookmark: _Toc524431472]引用文件
[bookmark: _Toc498939706][bookmark: _Toc410905126]GB/T 16927.4-2014 高电压和大电流试验技术 第4部分：试验电流和测量系统的定义和要求
GJB 8816-2015 交流标准大电流源检定规程
[bookmark: _Toc26987][bookmark: _Toc524431476][bookmark: _Toc524431422][bookmark: _Toc410905127][bookmark: _Toc524429698][bookmark: _Toc524431807][bookmark: _Toc498939707][bookmark: _Toc524432029]凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。
3 术语
下列术语适用于本规范。
工频大电流发生器 power frequency high current generator
一种能产生工频大电流的电气试验装置，其输出电流的大小可以调节，输出电流的时长可以控制。 
4 [bookmark: _Toc24089]概述
[bookmark: _Toc498939708][bookmark: _Toc410905128]工频大电流发生器是能够输出交流大电流，用于对各种开关、电流互感器等电器设备做电流负载试验及温升试验的装置，工频大电流发生器原理如图1所示。其实质上是一种双绕组降压变压器。当一次侧绕组上加上电压时，流过电流在铁芯中就产生交变磁通，这些磁通称为主磁通，主磁通会穿过一次、二次绕组，绕组内会产生感应电动势，这时如果二次侧接入负载，便会产生电流。
[image: 变清晰]
图1 工频大电流发生器工作原理图
5 [bookmark: _Toc524431810][bookmark: _Toc524431479][bookmark: _Toc524429701][bookmark: _Toc524432032][bookmark: _Toc4845][bookmark: _Toc524431425]计量特性
[bookmark: _Toc524425181][bookmark: _Toc410905136][bookmark: _Toc12557] 电流示值误差
5.1.1数显式工频大电流发生器电流测量最大允许误差：±3%。
5.1.2指针式工频大电流发生器电流测量最大允许误差：±5%。  
[bookmark: _Toc325] 短时间稳定度
输出电流的短时间稳定度一般不超过其最大允许误差绝对值的1/5。
注：以上指标不适用于合格性判别，仅供参考。
6 [bookmark: _Toc524431428][bookmark: _Toc524431482][bookmark: _Toc498939711][bookmark: _Toc524429704][bookmark: _Toc12166][bookmark: _Toc524431813][bookmark: _Toc524432035][bookmark: _Toc325970845][bookmark: _Toc410905761][bookmark: _Toc410905137][bookmark: _Toc498939712]校准条件
[bookmark: _Toc524425184][bookmark: _Toc497833339][bookmark: _Toc11258] 环境条件
6.1.1环境温度：20℃±5℃；
6.1.2环境相对湿度：20%～80%；
6.1.3电源电压：220V±22V或380V±38V；
6.1.4电源频率：50Hz±0.5Hz；
6.1.5电源总谐波失真：≤5%。
6.1.6校准场所没有可察觉的振动和影响仪器正常工作的电磁干扰。
[bookmark: _Toc13607] 校准所用测量标准及设备
6.1.1 电流互感器
电流互感器的测量范围应覆盖被校设备的电流范围，准确度等级不低于0.1级。
6.1.2 标准交流电流表
标准交流电流表的测量范围应覆盖前述电流互感器的输出电流范围，其最大允许误差≤±0.5%。
6.1.3 钳形电流表
钳形电流表的测量范围应覆盖被校设备的电流范围，准确度等级不低于被校准设备的1/3。
7 [bookmark: _Toc498939714][bookmark: _Toc8563][bookmark: _Toc7652][bookmark: _Toc410905139][bookmark: _Toc524431431][bookmark: _Toc524431816][bookmark: _Toc524429707][bookmark: _Toc524431485][bookmark: _Toc524432038][bookmark: _Toc410905140][bookmark: _Toc498939715]校准项目和校准方法 
[bookmark: _Toc31434][bookmark: _Toc9803] 校准项目
    校准项目见表1。
表1 校准项目
	序号
	校准项目

	1
	电流示值误差

	2
	短时间稳定度



[bookmark: _Toc13060][bookmark: _Toc17073]校准方法
7.1.1 外观及工作正常性检查
a)工频大电流发生器外观应完好，铭牌上应明确标出产品名称、制造厂、型号、出厂编号、制造日期、额定工作电压等，所有标志清晰明确。
b)各种调节旋钮、按键灵活可靠，显示笔画应完整无缺。
c)工频大电流发生器控制箱及升流装置金属外壳均应有明显的接地端子。有关接地的要求，制造厂应在技术说明书中明确说明。
7.1.2 [bookmark: _Toc440022535] 输出电流校准
方式一：使用电流互感器和标准交流电流表的组合进行电流示值误差的校准，如图2所示。
图2 方式一电流示值误差校准原理图
方式二：使用钳形电流表进行电流示值误差的校准，如图3所示。
图3 方式二电流示值误差校准原理图
对于数显式工频大电流发生器，每个量程至少应选取20%、40%、60%、80%和100%，5个点进行校准，也可根据用户的需求增加校准点。对于指针式工频大电流发生器，可以根据指针表盘上的刻度线自行选择校准点，一般选取不少于4个点。
启动被测仪器，缓慢升高输出电流至校准点，待输出电流基本稳定后同时读取被测仪器的示值和标准器的标准值。
 电流示值误差按照式（1）进行计算：

                                              （1）

[bookmark: _GoBack]式中：—被测工频大电流发生器误差；
     IX —被测工频大电流发生器示值，A；
IS —标准电流值，A。
7.1.3 短时间稳定度
      校准原理如图2。将工频大电流发生器升流至额定电流的50%以上，记录此时标准交流电流表的电流值，被校仪器连续运行10min，期间每隔1min记录1次电流值，短时间稳定度按式（2）计算：

              （2）
式中： 
 ——电流输出的短时间稳定度，％； 
Imax ——时间段内实测电流最大值，A；
Imin ——时间段内实测电流最小值，A；
 ——时间段内实测电流的算术平均值， A。
8 [bookmark: _Toc524431434][bookmark: _Toc524429710][bookmark: _Toc524432041][bookmark: _Toc524431819][bookmark: _Toc524431488][bookmark: _Toc8393][bookmark: _Toc498939719]校准结果
[bookmark: _Toc524429711][bookmark: _Toc410905765][bookmark: _Toc524431435][bookmark: _Toc410905141][bookmark: _Toc524432042][bookmark: _Toc524431489][bookmark: _Toc498939720][bookmark: _Toc455409192][bookmark: _Toc524431820]工频大电流发生器校准后，出具校准证书。校准证书至少应包含以下信息：
a)标题：“校准证书”；
b)实验室名称和地址；
c)进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；
d)证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；
e)客户的名称和地址；
f)被校对象的描述和明确标识；
g)进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；
h)如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；
i)校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；
j)本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；
k)校准环境的描述；
l)校准结果及其测量不确定度的说明；
m)对校准规范的偏离的说明；
n)校准证书签发人的签名、职务或等效标识；
o)校准结果仅对被校对象有效的说明；
p)未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。
9 [bookmark: _Toc524431437][bookmark: _Toc524431822][bookmark: _Toc410905143][bookmark: _Toc10897][bookmark: _Toc498939722][bookmark: _Toc524431491][bookmark: _Toc524429713][bookmark: _Toc524432044]复校时间间隔
   仪器复校时间间隔，建议不超过1年。如果仪器经维修、更换重要部件或对仪器性能有怀疑时，应随时校准。
[bookmark: _Toc14573][bookmark: _Toc524431438][bookmark: _Toc524431492][bookmark: _Toc498939724][bookmark: _Toc524429714][bookmark: _Toc4259][bookmark: _Toc410905145][bookmark: _Toc524432045][bookmark: _Toc524431823]
附录A 
原始记录参考格式
	
	
	
	
	
	
	第 1 页，共 2 页

	
	
	
	
	
	
	

	委托单位：
	
	
	
	
	 类    型：
	
	出厂编号：
	

	规格/型号：
	
	
	
	
	生产厂家：
	

	主要测量设备：
	
	
	
	测量范围：
	

	扩展不确定度：
	
	
	
	设备编号：
	

	证书编号：
	
	
	有效期至：
	
	环境温度：
	
	℃ 环境湿度：
	    
	%RH

	校  准：
	
	核   验：
	
	校准地点：
	
	

	校准项目及结果


A.1 外观及工作正常性检查                                     

A.2 电流示值误差
	标准值/A
	显示值/A
	相对误差/％
	不确定度
k＝2

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



 
A.3  短时间稳定度
	次数
	时间/min
	电流值/A
	Rt/%
	不确定度，k＝2

	1
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	10
	
	
	
	




                 
[bookmark: _Toc4167][bookmark: _Toc7712][bookmark: _Toc410905148][bookmark: _Toc524432048][bookmark: _Toc524431495][bookmark: _Toc524431826][bookmark: _Toc524431441][bookmark: _Toc524429717]
附录B 
校准证书内页格式

B.1 [bookmark: _Ref70262889]外观及工作正常性检查              

B.2 电流示值误差
	标准值/A
	显示值/A
	相对误差/％
	不确定度
k＝2

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




B.3 短时间稳定度
	输出电流/A
	时长/min
	Rt/%
	不确定度，k＝2

	
	
	
	






[bookmark: _Toc29089][bookmark: _Toc6336]附录C 
电流校准结果不确定度评定
C.1  概述　
C.1.1  测量依据：JJF（新）××－2023《工频大电流发生器校准规范》。
C.1.2  环境条件：环境：20℃±5℃，相对湿度：20%～80%。
C. 1.3  测量标准：电流互感器（15000）A/5A，准确度等级：0.1级，数字多用表8508A ACI:(0～2)A，量程最大允许误差为±3.5×10-4。
C. 1.4  被测对象：工频大电流发生器。
C. 1.5  测量过程:将电流互感器与被测工频大电流发生器直接连接，分别读取工频大电流发生器的显示值与标准交流电流表的设定值。
C.1.6  评定结果的使用：符合上述条件的测量结果，一般可直接使用本不确定度的评定方法，其中电流200A点的测量结果的不确定度可直接使用本不确定度的评定结果。
C.2  测量模型 
C.2.1  测量模型

               

式中：—被测工频大电流发生器误差；

      —被测工频大电流发生器示值

 —标准交流电流表的示指（标准值）
C.2.2  灵敏系数： 

 

 
C.2.3  传播律公式
由于两个分量相互独立，故有


	
C.3  全部输入量的标准不确定度评定　
C.3.1  测量输入量Ix 引入的标准不确定度u（Ix）的评定
u（Ix）的主要来源包括被测工频大电流发生器的测量重复性与分辨力。
C.3.1.1  测量重复性引入的相对标准不确定度分量u1（Ix）的评定
选择200A点，在重复性条件下连续测量10次，获得1组测量值（A）：200.2A，200.2A，200.2A，200.2A，200.3A，200.3A，200.2A，200.1A，200.2A，200.2A。 

                         200.18A
实验标准差为


C.3.1.2  被测工频大电流发生器分辨力引入的相对标准不确定度分量u2（Ix）的评定
被测工频大电流发生器的分辨力为0.1A，则：

                
C.3.1.3  u（Ix）的评定
 因为由重复性带来的不确定度分量中包含有分辨力的影响，为了避免重复计算，u1（Ix）与u2（Ix）取两者中较大者，即有：
                urel（Ix）＝u1rel（Ix）＝0.015%
C.3.2  输入量Is引入的相对标准不确定度urel（Is）的评定
u（Is）来源工频大电流发生器电流互感器。
C.3.2.1  电流互感器误差引入的相对标准不确定度分量u1（Is）的评定

工频大电流发生器电流互感器在量程为（0～5000）A的最大允许误差为±0.1%，在区间内可认为服从均匀分布，包含因子k=，则：

 
C.3.2.2  标准交流电流表引起的相对标准不确定度分量u2rel（Is）的评定

最大允许误差为±0.035%，在区间内可认为服从均匀分布，包含因子k=，则：

 
C.3.2.3由于各个分量不相关，故有：


C.4  合成标准不确定度的评定　
由C.2.3，合成标准不确定度为：


  
C.5  扩展不确定度的评定　
取包含因子k=2，扩展不确定度U为：
U =kucrel（δI）=2×0.07%＝0.14%
C.6  其他测量点的测量不确定度评定　
根据上述同样的评定方法，对其他测量点进行不确定度评定，得到结果见表C.1。

表C.1  常用校准点的测量不确定度计算结果
	校准点/A
	不确定度分量(A)
	ucrel
	Urel，k＝2

	
	u2rel（Ix）
	u1rel（Is）
	u2rel（Is）
	
	

	200
	0.015%
	0.06％
	0.02％
	0.07％
	0.14％

	400
	0.015%
	0.06％
	0.02％
	0.07％
	0.14％

	600
	0.015%
	0.06％
	0.02％
	0.07％
	0.14％

	1000
	0.015%
	0.06％
	0.02％
	0.07％
	0.14％

	1500
	0.015%
	0.06％
	0.02％
	0.07％
	0.14％

	2000
	0.015%
	0.06％
	0.02％
	0.07％
	0.14％
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